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Samostatny elektrotechnik pro biomedicinské pristroje (kod:
26-027-R)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Elektrotechnika, telekomunikaéni a vypoc&etni technika (kéd: 26)
Tyka se povolani: Samostatny elektrotechnik pro biomedicinské pFistroje
Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 6

Odborna zpulsobilost

Nazev

Uroven

Orientace v technické dokumentaci, elektrotechnickych normach, normach z oblasti technickych zdravotnich 6
prostfedk(l a zakonech

Zajistovani provozuschopnosti zdravotnické techniky, kontrola a zabezpeceni ¢innosti souvisejici s jejim 6
provozem

Skoleni obsluhy zdravotnickych pfistrojd a zafizeni 6
Diagnostika zavad zdravotnické techniky 6
Méreni elektrickych veli¢in, vyhodnoceni namérenych hodnot 4

Platnost standardu
Standard je platny od: 29.10.2013
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technické dokumentaci, elektrotechnickych normach, normach z oblasti technickych
zdravotnich prostredkl a zakonech

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v normach z oblasti elektrotechniky, pouzivat normy pfi praci

s konkrétni zdravotnickou technikou ¢&i zafizenim Praktické predvedent

b) Orientovat se v normach z oblasti technickych zdravotnich prostfedku,

pouzivat normy pfi praci s konkrétni zdravotnickou technikou &i zafizenim Prakicke predvedeni

c) Orientovat se v ekodesignovych postupech pfi udrzbé zdravotnické

techniky, zpusobech optimalizace zivotnosti a likvidace zdravotnického

zafizeni; z manualu zjistit, jak provozovat pfislusné zdravotnické zafizeni s  Praktické pfedvedeni a Ustni zdUvodnéni
ohledem na spotfebu energie, hluk, zafeni, elektromagnetické pole a jak

zafizeni po skonCeni Zivotnosti zafizeni zlikvidovat

d) Orientovat se v technické dokumentaci ¢i manualu k zdravotnickému e ,
e owr e . oy PR, Praktické predvedeni

pFistroji &i zafizeni, ktera umozriuje zafizeni méfit, kontrolovat a opravovat

e) Dodrzovat bezpeénost prace na elektrickych zafizenich Praktické pfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Zajist'ovani provozuschopnosti zdravotnické techniky, kontrola a zabezpeceni ¢innosti souvisejici s
jejim provozem

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Demonstrovat znalost obsluhy a princip funkénosti na vybraném

zdravotnickém pfistroji €i zafizeni. Lze vyuzit manudl k zafizeni SRl e PiotiEe e

b) Ovéfit spravnou funkénost zafizeni a provést pozadovanou udrzbu. Lze

vyuzit manual k zafizeni Prakticke predvedeni

Je tireba splnit obé kritéria.

Skoleni obsluhy zdravotnickych pfistroja a zafizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Skolit obsluhu zdravotnického pfistroje &i zafizeni, uvést ho do chodu Praktické prfedvedeni a Ustni zdlvodnéni
b) Obsluhovat zdravotnické zafizeni, vysvétlit indikace stavu, chyb Praktické pfedvedeni a Ustni zd{vodnéni
c) Ukon¢it praci se zdravotnickym pfistrojem &i zafizenim a jeho udrzba Praktické prfedvedeni a Ustni zdlivodnéni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Diagnostika zavad zdravotnické techniky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) D|agn<l)st|,kovavt’umt_e_lg_vyt\v/’oren’e problémy ¢&i zavady na vybraném Praktické pfedvedeni
zdravotnickém pfistroji Ci zafizeni

b) Navrhnout feSeni diagnostikovanych zavad Praktické pfedvedeni a Ustni zdlvodnéni

c) Odstranit diagnostikované zavady Praktické pfedvedeni a Ustni zd{vodnéni

d) Provést zapis o zavadé Praktické pfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Méreni elektrickych veli€in, vyhodnoceni naméfenych hodnot

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

g) 225:232:1 I’elektrlcke veli€iny v definovanych bodech zdravotnického pfistroje Praktické pfedvedeni

b) Vyhodnotit naméfené hodnoty v definovanych bodech, konfrontovat C e e -
. o e Praktické pfedvedeni a ustni zdavodnéni
hodnoty s manualem zdravotnického pfistroje

Je treba splnit obé kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost neni vyzadovana.

UchazeC demonstruje svoje znalosti €i schopnosti na konkrétnim zdravotnickém pfistroji &i zafizeni. Autorizovana osoba
nasimuluje na konkrétnim pfistroji i zdravotnickém zafizeni nejméné dvé zdvady. Uchaze€ se seznami s konkrétnim
typem pfistroje €i zdravotnického zafizeni a b&hem zkousky ma tento manual k dispozici. Podminkou Uspé&sné zkousky
je dodrzeni vSech zasad BOZP.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby
Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat tento pozadavek:

Vysokoskolské vzdélani ve skupiné oboru elektrotechnika nebo biomedicinsky technik nebo biomedicinska informatika
nebo biomedicinsky inzenyr nebo systémova integrace procesu ve zdravotnictvi a minimalné 10 let praxe na pozici
vyzadujici zde vymezenou odbornou zpusobilost pro vykon &innosti na zdravotnickych pfistrojich a zafizenich.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, kiery nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a 0 zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych $kolach), ve znéni pozdéjsich pfedpisll, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dal$iho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonl (zakon o uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpisq, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizacné zajistit
zkusebni proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavki na odbornou zptsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladU o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

— Zdravotnicky pfistroj ¢i zafizeni, mozné vyukové i realné pracovisté — monitor zakladnich zivotnich funkci, EKG,
ultrazvuk, echokardiograficky pfistroj, radiodiagnosticky pfistroj, laboratorni pfistroj.

— Manual a technicka dokumentace k zafizeni

— papir na poznamky, psaci potfeby

— digitalni multimetr servisni, V, A, odpor, kapacita

— osciloskop digitalni

— nastroje pro udrzbu ¢i opravu zdravotnického pfistroje &i zafizeni

— sada Sroubovaku plochych, kfizovych, mikroSroubovaki

— sada klesti (kombinované, stranové Stipaci, dlouhé Spicaté)

— sada kli¢u plochych, ockovych (3/3, 2/3, 5/4/4, 5/5/5, 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20)

— sada kli¢d imbus (1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm)

— PC s nainstalovanymi ¢eskymi technickymi normami pro elektrotechniku a zdravotnické pfistroje a zafizeni (seznam
platnych norem: Ceska spole&nost pro zdravotnickou techniku www.cszt.cz)

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Zadatel o autorizaci musi zajistit, aby pracovisté byla prostorové a konstrukéné uspofadana a vybavena tak, aby
pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP, odpovidaly bezpe¢nostnim poZadavkdm a hygienickym
limitm na pracovni prostfedi a pracovisté.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 60 minut. Do
doby pfipravy na zkoudku se nezapoditava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na prfestavky a na pfipravu) je 5 az 7 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu
Autofi hodnoticiho standardu
Hodnotici standard pfipravila SR pro elektrotechniku, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Siemens
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